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Observar las precauciones sencillas que se sugieren en esta sección del manual del 
usuario puede ayudarle a obtener muchos años de uso y operación segura. 
 

• Lea las instrucciones. Todas las instrucciones de operación y seguridad deben 
leerse antes de operar este equipo. 

• Accesorios: Utilice accesorios originales u homologados por el fabricante para 
evitar peligros y/o daños al profesional o al equipo. 

• Limpieza: Desconecte el equipo del tomacorriente antes de limpiar. Mantenga 
limpio el equipo utilizando un paño seco. No utilice limpiadores en aerosol o 
líquidos. (Limpieza de accesorios: Sección 9 – Advertencias) 

• Aparato Clase I: Los aparatos Clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con 

toma de tierra, para aumentar su seguridad NO LAS ELIMINE colocando un 

adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. Use solo el cable y 

la ficha provista. 

• Para su seguridad la instalación debe estar provista de conexión a tierra, de no 

ser así, realice la adecuación con personal especializado. 

• La instalación eléctrica del local de instalación, donde se utilice el equipo, debe 
cumplir con las normativas vigentes locales. 

 
 

Para más información, leer el apartado 4 “Generalidades y Consejos” 
 

  

Su producto ha sido fabricado y probado pensando en su seguridad. Sin embargo, 
el uso incorrecto puede resultar en electrocución o riesgo de incendio. 
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1.0.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
Eléctricas: 

• Aparato clase I. 

• Alimentación: 220 VCA @ 50/60 Hz 

• Consumo aprox. en reposo: 30 VA 

• Consumo aprox. trabajando: 330 VA 

• Pantalla LCD 10.1” capacitiva táctil  

• Fusibles: 3 A– 250 V – Acción rápida 

• Grado de protección contra la penetración de líquidos: IPX0 
 

Salidas: 

• Un cabezal corporal con vacum, radiofrecuencia, pemf y láser 

• Un cabezal corporal de emisión puntual multipolar 

• Un cabezal facial de emisión radial bipolar 

• Un cabezal facial de emisión puntual multipolar 

 

Regulación de vacío: 

• 7 niveles de frecuencia, de 1 Hz a 4 Hz 

 

Frecuencias de trabajo: 

• 1.3 MHz – 1.0 MHz – 0.8 MHz – 0.6 MHz   

 

Tiempo de sesión: 

• 1 a 60 m 

Dimensiones: 

• Ancho: 50 cm 

• Alto: 95 cm 

• Profundidad: 34 cm 

• Peso Total 38 kg Aprox. 
 
Partes incluidas: 

• 4 cabezales 

• 1 soporte de cabezales, tornillos y herramienta de fijación 

• Cable de alimentación 

• Manual del usuario 

• Bolso mediano 
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Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte: 

• Temperatura: entre 5ºC y 50ºC 

• Humedad relativa: de 20 a 90% 

• Presión atmosférica: de 600 a 1060 hPa 
 
Condiciones ambientales de uso: 

• Temperatura: entre 5ºC y 25ºC 

• Humedad relativa: de 20 a 90% 

• Presión atmosférica: de 600 a 1060 hPa 
 

 

2.0.0 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

Multitec es un equipo de vacumradiofrecuencia multipolar multifrecuencial. La 

excelente combinación de radiofrecuencia, lipólisis láser, vacum y la terapia de Campo 

Electromagnético (PEMF, del inglés Pulsed Electromagnetic Field Therapy) 

Cuenta con 4 cabezales: 

• Un cabezal corporal con vacum, radiofrecuencia, pemf y laser 

• Un cabezal facial de emisión radial bipolar   

• Un cabezal corporal de emisión puntual multipolar    

• Un cabezal facial de emisión puntual multipolar  
 

 
Beneficios: 

Multitec permite variar la frecuencia para trabajar diferentes planos, tanto superficial 

como en profundidad. El cabezal corporal permite utilizar radiofrecuencia, vacum, 

PEMF y lipólisis láser en diferentes combinaciones, lo que posibilita realizar diversas 

variaciones en diferentes tratamientos de acuerdo con las necesidades particulares de 

cada paciente.  

La radiofrecuencia genera una estimulación del tejido conectivo con todo el proceso 

de colagenogénesis para mejorar aspectos de la piel, arrugas y líneas de expresión, y 

trabajar en tejidos adiposos profundos.  

La terapia de campo electromagnético pulsado (PEMF) es una tecnología de campos 

electromagnéticos de baja emisión que dirige una serie de impulsos magnéticos 

induciendo una pequeña señal eléctrica lo que contribuye al mejoramiento circulatorio 

ayudando a la estimulación y reactivación celular.  

El tratamiento con vacum genera un vacío permanente con una modulación 

controlada de la succión por medio de una presión negativa constante que rompe 

fibrosis generando una reactivación celular y de los capilares. 

El cabezal corporal cuenta, además, con 9 diodos láser de baja emisión de 650 nm que 

colaboran con la eliminación del tejido adiposo. 

Los resultados son visibles desde la primera aplicación. 

La cantidad, tiempo y periodicidad de las sesiones queda a criterio de cada profesional. 
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Las zonas usuales en el tratamiento de Multitec son: 

• Rostro 

• Cuello 

• Abdomen 

• Brazos 

• Glúteos 

• Muslos 

• Zonas trocanterianas 

• Flancos 

• Zonas subescapulares 

 

 

La vida útil del equipo es de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Multitec debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional 

idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones, que cumpla con las leyes 

nacionales en vigor en el país de instalación.  
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3.0.0 COMPONENTES DEL EQUIPO 
 

 

 

 
 
 
 

4.0.0 GENERALIDADES Y CONSEJOS 
 

 

• El equipo debe ser ubicado lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas, 
cocinas u otros productos que produzcan calor. 

• Evitar la exposición a luz solar directa ya que la misma produce envejecimiento 
y coloración amarillenta sobre los gabinetes. 

• Evitar el contacto con polvo, la humedad, las vibraciones y los choques fuertes. 

• El cable de alimentación debe ser colocado de manera que no sea pisado al 
caminar, o cortado por objetos alrededor, prestando especial atención a la ficha 
del cable, al tomacorriente y al punto de donde sale del equipo. 

• NUNCA tocar el tomacorriente con las manos mojadas.  

• Al guardar los cables, tener especial cuidado de no doblarlos excesivamente ni 
ejercer una fuerza excesiva a fin de prolongar su vida útil. 

• Se recomienda revisar periódicamente la integridad de las aislaciones de los 
cables de conexión, gabinete y accesorios en general. 

• Apagado del equipo: al retirarse del consultorio, se deberá apagar el interruptor 
rojo del equipo para su correcto apagado. 
Sin embargo, el medio fehaciente de desconexión de todos los polos es la ficha 
de alimentación. 

Cabezales corporales

Cabezales faciales

Pantalla sensible
 al tacto
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5.0.0 CONTRAINDICACIONES 
 

 

No se aconseja utilizar este equipo en los siguientes casos: 
 

• Marcapasos 

• Embarazo 

• Epilepsia 

• Trayectos varicosos 

• Cualquier alteración de la piel 
 

 

6.0.0 RECOMENDACIONES DE USO 
 

 

6.1.0 APLICACIÓN 

 

• Instale y opere el equipo de acuerdo con los requisitos indicados en el manual. 

• Usted debe leer el manual detenidamente antes de utilizar el dispositivo.   

• El paciente debe estar siempre a la vista del profesional. NUNCA deje de 

supervisar al paciente. 

• Antes de comenzar cerciórese de que el cabezal no se encuentra en contacto con 
la piel. 

• Tenga cuidado en las zonas con muchas venas superficiales.   

• No mojar la zona tratada con agua caliente. 

• Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños. 
 

 

Temporalmente puede aparecer: 

 

• Enrojecimiento de la piel en la zona tratada después de la sesión que suele durar 
desde unos minutos a horas. 

• Tirantez en la zona en la que se lleva a cabo la sesión y que suele durar, al igual 
que el enrojecimiento, un corto período de tiempo. 

 
 
6.2.0 TIEMPO DE TRATAMIENTO 

 

El tratamiento puede durar hasta 60 minutos, dependiendo del tamaño del área a 

tratar. Durante su consulta, se le informará sobre la duración estimada de su 

tratamiento. 
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7.0.0 PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO 
 

 

• Antes de poner en marcha el equipo leer las recomendaciones enumeradas al 
comienzo de este manual. 

• Antes de encender el equipo verifique que el cable de línea de alimentación se 

encuentre enchufado a un tomacorriente y al equipo. 

• Verificar que el equipo no se encuentre apoyado contra la pared, ya que esto no 
permitirá la correcta ventilación del sistema, disminuyendo la eficiencia de este.  

• Conectar el equipo a la red de 220 V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.0.0 PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA 
 

8.1.0 PANTALLA DE INICIO 

 

Al encender el equipo, se encontrará con la pantalla de presentación. Presione la 

pantalla para continuar. 

 

 
 

 

 

generador de vacumradiofrecuencia
+ lipolisis laser + pulsos electromagneticos

multi
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8.2.0 PANTALLA DEL MENU 

 

En la pantalla, se pueden ver todas las secciones disponibles para acceder, antes de 

poder comenzar una sesión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrar 
configuraciónIr atrás

Mostrar 
configuración

(ver 8.2.5)

Ver manual
(ver 8.2.6)

Ver ultimas
sesiones

(ver 8.2.4)

Seleccionar un 
tratamiento 

preestablecido
(ver 8.2.2)

Seleccionar 
el perfil

del usuario
(ver 8.2.3)

Iniciar una 
sesión 

rápidamente
(ver 8.2.1)
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8.2.1  INICIO RAPIDO 

 

Como se observa en la siguiente imagen, se puede modificar los siguientes 

parámetros: radiofrecuencia con su frecuencia y potencia, vacum y sus programas, 

pemf y sus programas, lipolisis laser. Tratamiento preestablecido y tiempo de sesión. 

 

 

Iniciar sesión o
pausar sesión

Cambiar 
de 

género

Temperatura del 
cabezal  radial

corporal

Tiempo 
restante 

de la sesión

Cambiar entre 
tratamientos 
establecidos

20Hz

pemf

programa 1
triangular cuadrada

radiofrecuencia

frecuencia

100 %

potencia

1.3 mhz 1.0 mhz 0.8 mhz 0.6 mhz

vacio

4Hz
medio alto

lipolisis laser

tiempo
de sesion 12 min

adiposidad y celulitis

frecuencia

Selección tipo de
frecuencia 

Activa o desactiva 
la función

Aumenta o disminuye
la potencia

Selecciona el tipo
de programa

Re-setear
la sesión

Finalizar sesión

Muestra el cabezal
seleccionado

Ir atrás

 
 

 

 

Una vez configurados todos los parámetros del equipo, con el botón INICIAR 

comenzará la sesión. 

Durante la sesión puede modificar cualquier parámetro del equipo.   

Si lo desea puede detener o pausar la sesión con el botón FINALIZAR. 
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8.2.2  SELECCIONAR TRATAMIENTO 

 

En el botón “seleccionar tratamiento” se puede elegir género, zona a trabajar y 

tratamiento. 

 

 
 

 

 

 

seleccione género

femenino masculino

Selección de genero

Seleccionar 
zona a tratar

seleccione zona a tratar

sub escapulares

brazos posteriores

flancos

gluteos

zonas trocanterianas

muslos posteriores

brazos anteriores

muslos anteriores

muslos internos
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Una vez configurados todos los parámetros del equipo, con el botón INICIAR 

comenzará la sesión.  

 

 

 

 

 

 

La información de temperatura sólo refiere al cabezal radial corporal 

 

• El equipo irá descontando el tiempo de sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección del tratamiento

flacidez cutánea superficial

flacidez cutánea profunda

estrías

celulitis y flacidez

celulitis

adiposidad y celulitis

adiposidad leve

adiposidad moderada
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8.2.3  SELECCIONAR PERFIL 

 

 

 

En el botón “seleccionar perfil”, se podrá crear un perfil para cada paciente con todos 

los datos personales.  

También podrá en esta pantalla seleccionar un perfil ya guardado para obtener 

información de trabajos realizados. 

Para volver al menú principal presione el botón ATRÁS. 

 

 
 

 

 

8.2.4  ACTIVIDAD 

 

En “actividad”, se detalla el historial completo de cada sesión.  

Para volver al menú principal presione el botón ATRÁS. 

 

 

 
 

 

 

Nombre completo 
del usuario

Acciones sobre el 
perfil del usuario

Ir atrás

Información para
agregar

del paciente

María Laura Pérez

Fernando Gonzalez
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8.2.5  CONFIGURACIÓN 

 

En esta pantalla se podrá conectar a una red WIFI. 

 

 
 

 

 

 

 

8.2.6  AYUDA 

 

En el botón de “ayuda”, se encuentra el manual de usuario con todas las 

especificaciones. 
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9.0.0 ADVERTENCIAS - IMPORTANTE PARA EL USUARIO 
 

• Disposición final: No desechar el equipo, como así tampoco ninguno de sus 
accesorios junto con los residuos domésticos. Consulte las normas vigentes 
para la correcta eliminación. Es responsabilidad del usuario del aparato 
entregarlo en un punto de recolección designado para reciclado de aparatos 
eléctricos y electrónicos o comunicarse con el fabricante o el representante 
autorizado del fabricante para proceder a su eliminación de una manera segura 
y ecológica. 

• A la hora de cambiar los fusibles, hágalo por iguales a los originales en cuanto 
a tipo y clase. Es para mantener la protección contra el riesgo de fuego. 

• Haga controlar el equipo 1 vez al año. 

• Incompatibilidades con otros equipos: La operación del equipo en cercanías a 
un aparato de terapia por ondas cortas o microondas puede traer aparejada 
inestabilidad en la forma de onda de salida y en los indicadores de 
funcionamiento, ocasionando daños en el equipo. 

• La conexión simultánea al paciente de este equipo y de un equipo de 
radiofrecuencia puede resultar en quemaduras en el lugar donde se manipulen 
los accesorios y en posibles inestabilidades en la forma de onda de salida y en 
los indicadores de funcionamiento. 

• Durante su uso, no colocar en vecindades a otro equipo generador de calor. 

• Este equipo no afecta ni se ve afectado en su funcionamiento por potenciales 
electromagnéticos u otras interferencias entre equipos. 

• Este equipo si no se instala o no se usa de acuerdo con las instrucciones puede 
producir interferencias perjudiciales para otros equipos cercanos. No obstante, 
no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. 
La interferencia particular para otros aparatos se puede determinar 
encendiendo y apagando este equipo. Para corregir la interferencia, el usuario 
dispone de las siguientes alternativas: reubique el aparto receptor, aumente la 
separación entre los equipos, conecte el equipo en un enchufe diferente del 
que están conectados los otros equipos y/o consulte con el departamento 
técnico de fábrica. 
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10.0.0 SERVICIO TÉCNICO 
 

 

• NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO EN EL INTERIOR 
DEL EQUIPO. No intente dar servicio a este producto usted mismo, abriendo o 
retirando las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos. 

 
 

• El equipo debe ser reparado exclusivamente por TEXEL o un servicio autorizado 
expresamente para tal fin. 

 

• En caso de requerirlo, contacte al revendedor/distribuidor o directamente a 
TEXEL indicando modelo y Nº de serie del equipo. 

 

• Daños que requieren servicio técnico: Desenchufe el equipo del tomacorriente 
y solicite servicio a personal calificado bajo las siguientes condiciones: 

i. Si el cable de alimentación o enchufe están dañados. 
ii. Si se ha derramado líquido dentro del equipo. 

iii. Si el equipo ha sido expuesto a la lluvia o al agua. 
iv. Si el equipo no funciona normalmente al seguir las instrucciones de 

operación indicadas en el manual. 
v. Si el equipo se ha caído o el gabinete ha sido dañado. 

vi. Cuando el equipo muestre cambios en su funcionamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ignora estas advertencias, se podría comprometer de manera irreversible la 
seguridad general del sistema, lo que puede resultar peligroso para los operadores, 
los pacientes y el entorno. 
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11.0.0 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

• La limpieza tanto del gabinete como la de los accesorios puede efectuarse con 

un paño húmedo con detergente neutro. 

• El equipo no requiere mantenimiento alguno. Los parámetros del equipo están 

verificados en el control final de fabricación. Si el usuario lo requiere se puede 

efectuar un control periódico en fábrica. 

• No se puede esterilizar en autoclaves de vapor. 

 

 

12.0.0 CONDICIONES DE GARANTÍA 
 

• El equipo fabricado por TEXEL, tiene cobertura de garantía por el término de 2 

(dos) años. 

• La garantía sólo se aplica cuando un equipo nuevo se adquiere a TEXEL, a un 

distribuidor o representante autorizado. 

• Se garantiza al comprador el correcto funcionamiento del equipo desde la fecha 

de venta, confirmada fehacientemente por el distribuidor, representante o 

directamente de fábrica. 

• La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, reemplazándose 

por piezas originales y siempre que no sean atribuibles a defectos de mal uso o 

aplicaciones incorrectas. 

 

• La garantía no cubre cables cortados por mal uso. 

• La garantía no es aplicable si el equipo ha sido alterado, golpeado, sometido a 

usos o esfuerzos inadecuados, ha sido objeto de reparación no autorizada, o fue 

conectado a una instalación eléctrica defectuosa, incluyéndose aquí las 

variaciones de tensión de la red fuera de las tolerancias, así como voltajes 

erróneos cualquiera sea la naturaleza de este. 

• La garantía no es aplicable en daños causados por falta de agua o por mala 
introducción de esta.   

• Para cualquier suceso referido a garantía del equipo diríjase al fabricante, 

revendedor/distribuidor o servicio técnico autorizado. 
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13.0.0 SIMBOLOGÍA 
 

 

 

 

Encendido 

 

Fecha de fabricación 

 

Apagado 

 

Advertencia: Tensión 

peligrosa. Riesgo de 

choque eléctrico 

 

Tierra de protección: conexión 

del equipo al conductor de 

protección a tierra 
 

Número de serie 

 

Protección contra descargas 

eléctricas (IEC 60601-1) 

Equipo de Clase I, con parte 

aplicada Tipo B  

Frágil 

 

Leer documentación 

suministrada antes de realizar 

cualquier operación 
 

Posición de 

transporte y 

almacenamiento 

 

Advertencia, consulte los 

documentos adjuntos 

 

Proteger de la lluvia 

 

Respete la norma de aplicación 

vigente para el desecho del 

equipo médico 
 

Fusible 

 

Corriente alterna 

 

Fabricante 
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